Inregistrare: 1718 / 550 - MSC Data solicitarii: 18.02.2009

itutie: Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita

artament: Serviciul MSC - OL - Grup operare statii

e responsabil: Gheorghita Manuela

itare de interventie in garantie:
ectiune survenita la analizorul de PM10 s = il =
2 constatarii anomaliei in functionare: 16.10.2008
d / Tip statie de monitorizare (daca este aplicabil): DB 02, industriala
odel echipament: UNITEC LSPM10 Nr. de serie echipament: 390-06

ta gi ora aparitiei erorii (din achizitorul de date): 13.02.20089, h: 0.00

2scrierea anomaliei: lipsa valori in achizitorul de date

esajul vizualizat pe ecranul echipamentului: valoare de SPAN = 0, EDA afigeaza ,,bit
ask check” '

smponenta defecta (daca poate fi identificatd): probabil defectiune la lampa
alizorului

e observatii:
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Data repunerii in functiune:
20.02. 200,
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Solicitarea se transmite pe adresa de email service@orioneurope.ro, nr. fax. 021/252.28.78; spre stiintd MMDD si ANPM
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in cazul in care anomaliile/defectele constatate nu sunt acoperite de conditiile de acordare a garantiei, costurile aferente interventiei tehnice vor fi suportate de cétre beneficiar




